
Recycling Separation of Taxol 
Instrument: Recycle Preparative HPLC,   LC-9201 
 
A-step 
 Column     : JAIGEL-GS320 (20φ x 500mm) 
 Flow rate   : 4 mL/min 
 Eluent        : Methanol 
 Sample volume : 80 mg/ 3 ml 
 Detector     : UV @ 229 nm  

B-step 
  Column     : JAIGEL-ODS (20φ x 500mm) 
  Flow rate   : 6 mL/min 
  Eluent        : Acetonitrile/ Aceton ( 50 : 50 ) 
  Sample volume : Approx. 20 mg/ 3 mL 
  Detector     : UV @ 229 nm  

Click here to go back to the main page  http://www.jai.co.jp/english/ 

http://www.jai.co.jp/english/
http://www.jai.co.jp/english/
http://www.jai.co.jp/english/
http://www.jai.co.jp/english/
http://www.jai.co.jp/english/
http://www.jai.co.jp/english/

